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A medic¸a˜o de impedaˆncias ele´tricas e´ um procedimento bastante comum em laborato´rios de F´ısica.
Convencionalmente, por meio de medic¸o˜es de tensa˜o ele´trica um circuito divisor de tensa˜o se pode
determinar a impedaˆncia ele´trica de um dispositivo qualquer. Todavia, este procedimento permite
que as impedaˆncias so´ possam ser medidas em faixas de valores restritas. Em componentes, como
alguns transdutores piezele´tricos, que apresentam larga faixa de magnitude de impedaˆncia, os resultados
obtidos com este procedimento na˜o sa˜o satisfato´rios. Neste trabalho e´ apresentado um circuito eletroˆnico
simples, de baixo custo, com fa´cil compreensa˜o de operac¸a˜o por estudantes com pouco conhecimento
sobre eletroˆnica e que amplia a faixa de determinac¸a˜o das impedaˆncias. O sistema foi testado com
transdutores piezele´tricos e os resultados obtidos comparados com o de um analisador de impedaˆncias
comercial. Os resultados mostraram que e´ poss´ıvel medir impedaˆncias entre dezenas de Ω e dezenas de
kΩ satisfatoriamente.
Palavras-chave: LabView, Piezele´trico, Circuito Eletroˆnico
The measurement of electrical impedance is a common procedure in physics laboratories. Conventionally,
by means of voltage measurements a voltage divider circuit can determine the electrical impedance of any
device. However, this procedure allows the impedances can be measured only in limited ranges of values.
In components as some piezoelectric transducers, which have large impedance magnitude band, the
results obtained with this procedure are not satisfactory. This paper presents a simple electronic circuit,
low cost, easy to understand operation by students with low knowledgement in electronics and broadens
the range of determination of impedances. The system was tested with piezoelectric transducers and the
results compared with a commercial impedance analyzer. The results have shown that it is possible to
measure impedances between tens of Ω and tens of kΩ satisfactorily.
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1. Introduc¸a˜o
O emprego de recursos tecnolo´gicos visando criar
maior dinamismo e exatida˜o em experimentos de
f´ısica tem atra´ıdo especial atenc¸a˜o nos u´ltimos anos
nas publicac¸o˜es voltadas ao ensino. A massificac¸a˜o
da utilizac¸a˜o de recursos eletroˆnicos [1,2], sensores
[3], v´ıdeos [4] e produtos ligados a informa´tica [5-7]
no ensino e´ uma decorreˆncia, entre outros motivos,
da maior acessibilidade a dispositivos e softwares
para automatizac¸a˜o dos experimentos. Os equipa-
mentos eletroˆnicos inseridos nas pra´ticas tradicio-
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nais atrai a atenc¸a˜o dos alunos pelo fasc´ınio que
desperta em relac¸a˜o a` praticidade e a` velocidade na
obtenc¸a˜o e ao processamento de resultados, ale´m
de estimular o esp´ırito inventivo na concepc¸a˜o de
outros experimentos.
Medir impedaˆncias ele´tricas e´ uma pra´tica bas-
tante comum em laborato´rios de f´ısica de ensino e de
pesquisa. Nas pra´ticas de ensino, medir impedaˆncias
ele´tricas e´ conteu´do obrigato´rio na explorac¸a˜o de
propriedades de circuitos ele´tricos em correntes al-
ternadas, usualmente ensinada na disciplina F´ısica
IV [8-10]. Em pesquisa, a medic¸a˜o de impedaˆncias
ele´tricas tem maior abrangeˆncia pois, em grande
Copyright by Sociedade Brasileira de F´ısica. Printed in Brazil.
e2503-2 Desenvolvimento de um sistema automatizado para medic¸a˜o de impedaˆncia ele´trica
parte dos casos, consiste na caracterizac¸a˜o de dispo-
sitivos de diferentes naturezas, como componentes
ele´tricos e eletroˆnicos e sensores. De um modo ge-
ral, os procedimentos dos experimentos abarcam a
determinac¸a˜o da magnitude e da fase (ou das compo-
nentes real e imagina´ria) da impedaˆncia ele´trica de
um dispositivo qualquer numa faixa de frequeˆncias.
Ha´, basicamente, dois caminhos para se medir as
impedaˆncias ele´tricas. Pode-se empregar um anali-
sador de impedaˆncias comercial para obtenc¸a˜o dos
espectros de frequeˆncia e fase. Os analisadores de im-
pedaˆncia comerciais sa˜o equipamentos de larga com-
plexidade tecnolo´gica, com uma gama de aplicac¸o˜es
muito ampla, grandes dimenso˜es f´ısicas e de custo
muito elevado. Portanto podem na˜o ser via´veis para
um laborato´rio de ensino ou mesmo para serem em-
pregado em finalidades espec´ıficas ou atividades de
campo.
Outra forma de medir impedaˆncias ele´tricas e´ por
meio do circuito esquematizado na Figura 1. Esta
metodologia convencional [11] consiste em usar um
divisor de tensa˜o ele´trica em que o elemento que se
deseja conhecer a impedaˆncia (Zt) esta´ em se´rie com
um resistor shunt (R). O divisor e´ alimentado com si-
nais ele´tricos senoidais (v) de um gerador de func¸o˜es,
de modo que seja poss´ıvel ajustar a frequeˆncia na
faixa de valores desejada e medir, usando-se um osci-
losco´pio, as tenso˜es de entrada (v1) e nos terminais
do shunt (v2). A partir dessas medic¸o˜es, empregando-
se ana´lise de circuitos ele´tricos elementar se pode
determinar a magnitude da impedaˆncia ele´trica do
dispositivo. A componente de fase da impedaˆncia
ele´trica tambe´m pode ser determinada por meio das
medic¸o˜es dos tempos de atraso ou adiantamento de
v1 em relac¸a˜o a v2. Esta pra´tica e´ bastante comum
nos laborato´rios de ensino e de pesquisa, devido
ao emprego de equipamentos de uso gene´rico nos
laborato´rios e de baixo custo.
Todavia, empregar esta metodologia para medic¸o˜es
em que o mo´dulo das impedaˆncias varia largamente,
nem sempre e´ adequado. Por exemplo, quando o
valor da resisteˆncia shunt for muito pequeno em
relac¸a˜o a impedaˆncia ele´trica do dispositivo a ser
caracterizado (R << |Zt|), podem ocorrer dificulda-
des em medir a baixa amplitude de tensa˜o ele´trica
entre os terminais do shunt devido a`s limitac¸o˜es de
escala t´ıpicas de um oscilosco´pio de uso geral e o sur-
gimento de ru´ıdos. Numa situac¸a˜o inversa, quando a
resisteˆncia do shunt e´ muito maior que a impedaˆncia
ele´trica do dispositivo em teste (R >> |Zt|), as va-
Figura 1: Diagrama esquema´tico de um divisor de tensa˜o
como uma configurac¸a˜o simples para determinac¸a˜o de im-
pedaˆncias ele´tricas.
riac¸o˜es de tensa˜o podem na˜o ser corretamente ava-
liadas devido a baixa resoluc¸a˜o dos equipamentos
de medida. Ale´m disso, quando a tensa˜o medida
no shunt apresenta amplitudes reduzidas, ocorre a
inserc¸a˜o de ru´ıdos que deformam o sinal e dificultam
a determinac¸a˜o da diferenc¸a de fase entre os sinais
v1 e v2.
Em sinais de baixa amplitude a utilizac¸a˜o de
amplificadores para o sinal de corrente pode ser feita
para superar essas dificuldades de medic¸a˜o, pore´m
estes podem ir a saturac¸a˜o quando o sinal se tornar
mais elevado. Ale´m disso, o uso de amplificadores
de ganho elevado pode contribuir para a reduc¸a˜o da
banda de frequeˆncias a ser utilizada.
Variac¸o˜es do sinal de corrente da ordem de al-
gumas de´cadas sa˜o t´ıpicas quando se mede a im-
pedaˆncia de transdutores piezele´tricos. Os transdu-
tores piezele´tricos sa˜o apresentados em diferentes
modelos que dependem de sua aplicac¸a˜o [12]. Par-
ticularmente, transdutores piezele´tricos usados em
aplicac¸o˜es com poteˆncias elevadas (da ordem de de-
zenas de W) apresentam variac¸o˜es da magnitude
da impedaˆncia da ordem de dezenas de kΩ. Sendo
assim, a metodologia convencional deve ser pouco
efetiva para a determinac¸a˜o das impedaˆncias devido
a larga faixa de variac¸a˜o alcanc¸ada ao longo das
frequeˆncias.
Na literatura cient´ıfica sa˜o encontrados alguns
trabalhos que tratam do desenvolvimento de siste-
mas de medic¸a˜o de impedaˆncias ele´tricas. Fishman
[13] apresentou um sistema eletroˆnico digital inte-
grado a um computador juntamente com resultados
experimentais de magnitude e fase da impedaˆncia,
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pore´m restrito a valores de frequeˆncia da ordem de
centenas de Hz. Peiars et al. [14] e Batista et al. [15]
apresentaram soluc¸o˜es para medir impedaˆncias em
testes de monitoramento da integridade mecaˆnica
(Structural Health Monitoring - SHM ) de materiais
usando-se dispositivos piezele´tricos. Eles emprega-
ram a configurac¸a˜o convencional do divisor resistivo
com o resistor shunt ligado a um amplificador ope-
racional. Os resultados apresentados nesses artigos
se mostraram precisos, pore´m restritos a variac¸o˜es
de centenas de ohms, t´ıpicas dos transdutores apli-
cados em SHM. O ajuste das resisteˆncias de uma
ponte foi utilizada em [16] por meio de controles em
potencioˆmetros digitais em aplicac¸o˜es de SHM, mas
os resultados foram apresentados como impedaˆncias
relativas e com variac¸o˜es de valores muito inferiores
a`s dos piezele´tricos para alta poteˆncia.
Outra forma de medir correntes para determinar
a impedaˆncia consiste no uso de sensores magne´ticos.
A utilizac¸a˜o de sensores magne´ticos [17] apresenta
limitac¸o˜es causadas pela interfereˆncia da sua compo-
nente de reataˆncia indutiva no circuito sob frequeˆncias
elevadas e/ou quando o elemento em teste apresen-
tar valores de reataˆncias pro´ximos ao assumidos
pelo sensor. Outros sistemas para medic¸a˜o mais
sofisticados sa˜o encontrados em [18,19]. Contudo,
estes sistemas se utilizam de te´cnicas eletroˆnicas
que fogem do escopo deste artigo, qual seja de en-
contrar uma soluc¸a˜o de um problema comum nos
laborato´rios de f´ısica com dida´tica e simplicidade e
que possa ser constru´ıdo com facilidade.
Neste trabalho e´ proposta uma adaptac¸a˜o a con-
figurac¸a˜o apresentada na Figura 1 com intuito de
superar algumas dificuldades de medic¸a˜o quando
os valores de R e Zt sa˜o d´ıspares. Essa adaptac¸a˜o
e´ baseada no circuito mostrado na Figura 2. Ela
consiste em realizar a medic¸a˜o da tensa˜o no com-
ponente em teste ao inve´s do resistor shunt e fazer
uma transformac¸a˜o linear da faixa de valores me-
didos em outra faixa que possa ser adequadamente
medida por um oscilosco´pio ou mo´dulo digital. O
resultado dessa transformac¸a˜o ira´ modificar os va-
lores extremos de tensa˜o acusados anteriormente
como limitantes e permitir que a medic¸a˜o seja feita
em condic¸o˜es adequadas de operac¸a˜o precisa dos
medidores.
O objetivo do trabalho e´ apresentar o desenvol-
vimento de um circuito de baixo custo e operac¸a˜o
simplificada e de uma metodologia que possa ser uti-
lizada e compreendida por alunos dos semestres inici-
Figura 2: Diagrama esquema´tico do divisor de tensa˜o utili-
zado no sistema desenvolvido.
ais de um curso de F´ısica, Engenharia ou afins. Este
circuito deve ser u´til para que se mec¸am impedaˆncias
ele´tricas em uma faixa larga de magnitudes, como as
apresentadas por transdutores piezele´tricos usados
em aplicac¸o˜es de alta poteˆncia.
2. Teoria de circuitos
Nesta sec¸a˜o e´ apresentada a teoria de circuitos, base-
ada em a´lgebra fasorial [20,21], que explica o procedi-
mento utilizado para a determinac¸a˜o da impedaˆncia
ele´trica Zt. Na Figura 2 e´ apresentado o circuito
que sera´ utilizado para a ana´lise. Como pode ser
visto nesta figura, a impedaˆncia de teste e´ Zt pos-
sui as componentes real e imagina´ria dadas por
Re(Zt) = Rt e Im(Zt) = Xt, respectivamente.
Com o embasamento fasorial utilizado para a
ana´lise de circuitos, definem-se Vin e Vt como as
amplitudes das tenso˜es vin e vt. A impedaˆncia total,
Z, ”vista”pela fonte vin, representada nas notac¸o˜es
complexa e fasorial, e´ dada pela Equac¸a˜o 1.
Z = (R+Rt) + jXt = |Z|∠θ (1)
onde R e´ a resisteˆncia do divisor de tensa˜o, Rt e
Xt sa˜o as partes real e imagina´ria da impedaˆncia
do componente medido, θ e´ o aˆngulo de fase da
impedaˆncia e j e´ a unidade complexa.
A impedaˆncia a ser determinada e´ Zt, e´ descrita
pela Equac¸a˜o (2), tanto na notac¸a˜o complexa como
fasorial.
Zt = Rt + jXt = |Zt|∠θt (2)
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A amplitude da tensa˜o ele´trica medida no resistor
R e´ calculada usando-se a teoria de circuitos ele´tricos
pela Equac¸a˜o (3)
VR = Vin
R√
(R+Rt)2 +X2t
(3)
A diferenc¸a de fase entre vin e a corrente do cir-
cuito e´ a mesma diferenc¸a entre a vin e vR e pode
ser calculada com a Equac¸a˜o (4)
tan θ = Xt
R+Rt
(4)
O aˆngulo de fase θ depende da natureza do efeito
reativo de Zt, que pode ser capacitivo(Xt < 0) ou
indutivo (Xt > 0). O diagrama de fasores referentes
a impedaˆncia do circuito apresenta as duas confi-
gurac¸o˜es que sa˜o mostradas na Figura 3.
Adotando-se a fase da tensa˜o de entrada vin como
0, vin = Vi∠0◦, determina-se o fasor da corrente I
pela Equac¸a˜o 5. Na Figura 3 tambe´m esta´ inserida
a representac¸a˜o fasorial da corrente do circuito.
I = Vin∠0
Z∠θ =
Vin
Z
∠− θ (5)
Com isso, os fasores das tenso˜es vR e vt sa˜o cal-
culados com as Equac¸o˜es 6 e 7.
vR = IR =
Vin
Z
∠− θ (6)
vt = IZt∠θt =
Vin
Z
R∠(θt − θ) (7)
Conforme ja´ conhecido da teoria de circuitos, as
fases entre das impedaˆncias sa˜o restritas a aˆngulos de
90◦. Portanto, −90◦ < θt < 90◦ e −90◦ < θ < 90◦.
A tensa˜o vt possui um aˆngulo de fase θvt = θt− θ
em relac¸a˜o a vin. Com isso, os fasores dos diagramas
da Figura 3 sendo multiplicados por I sa˜o rotacio-
nados e produzem o diagrama fasorial das tenso˜es
mostrado na Figura 4
Adotando-se um procedimento experimental em
que sa˜o medidos Vin, Vt e θvt , determina-se VR
usando a lei dos cossenos (Equac¸a˜o 8) nos triaˆngulos
formados nos diagramas fasoriais da Figura 4.
V 2R = V 2in + V 2t − 2VinVt cos θvt (8)
Aplicando-se novamente a lei dos cossenos nos
fasores da Figura 4, obtem-se o aˆngulo θ com a
Equac¸a˜o 9
cos θ = V
2
t − V 2R − V 2in
−2VRVin (9)
Com os resultados obtidos por meio das Equac¸o˜es
8 e 9 pode-se calcular a Zt∠θt. A magnitude de
Zt e´ obtida pela igualdade das correntes em Zt e R
(Equac¸a˜o 10). A fase e´ obtida somando-se θt = θvt+θ
.
Zt = R
Vt
VR
(10)
3. Descric¸a˜o do circuito
Como e´ sabido, em um divisor de tensa˜o em que
os valores dos componentes possuem resisteˆncia (ou
impedaˆncia) d´ıspares, a voltagem sobre o elemento
de menor valor e´ muito pequena. Medic¸o˜es de tenso˜es
na ordem de dezenas de mV, em condic¸o˜es na˜o
preparadas especificamente para este fim, podem
ser comprometidas pelo surgimento de interfereˆncias
indeseja´veis. Ale´m disso, muitos equipamentos, como
Figura 3: (a) Representac¸a˜o fasorial entre corrente I e Impedaˆncia Z para circuitos capacitivos (Xt < 0).(b) Representac¸a˜o
fasorial entre corrente I e Impedaˆncia Z para circuitos indutivos (Xt > 0).
Revista Brasileira de Ensino de F´ısica, vol. 39, nº 2, e2503, 2017 DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0183
Viana e Arnold e2503-5
Figura 4: (a) Representac¸a˜o fasorial das tenso˜es para circuitos capacitivos (Xt < 0).(b) Representac¸a˜o fasorial das tenso˜es
para circuitos indutivos (Xt > 0)
oscilosco´pios e placas digitalizadoras comuns, que
medem voltagens na˜o operam satisfatoriamente sob
amplitudes dessa ordem. O circuito desenvolvido
neste trabalho visa superar as dificuldades causadas
por essa situac¸a˜o por meio da amplificac¸a˜o dessas
tenso˜es para n´ıveis em que as medic¸o˜es possam ser
menos afetadas pelas eventuais interfereˆncias e o
medidor opere sem restric¸o˜es em plenitude.
A operac¸a˜o do circuito e´ baseada numa trans-
formac¸a˜o linear em que a tensa˜o medida no dis-
positivo em teste e´ somada a um n´ıvel de tensa˜o
mı´nimo e amplificada. O resultado dessa operac¸a˜o
deve garantir um valor mı´nimo de tensa˜o de sa´ıda
o qual possa ser medido sem maiores dificuldades
te´cnicas.
O diagrama esquema´tico do circuito proposto no
trabalho e´ mostrado na Figura 5. Na Figura 5 foram
omitidos os terminais de alimentac¸a˜o dos ampli-
ficadores operacionais e os capacitores de bypass
normalmente conectados entre os terminais +V e
-V e o terra da fonte de alimentac¸a˜o.
O divisor de tensa˜o de entrada e´ composto por R1
e Zt. Zt e´ o elemento a ter sua impedaˆncia ele´trica
determinada. Conforme a frequeˆncia do sinal ele´trico
fornecido pelo gerador de sinais, vin, a queda de
tensa˜o ele´trica em Zt e´ modificada. Dessa forma, a
variac¸a˜o entre os valores de Ztmin e Ztmax, prevista
no projeto, deve produzir uma variac¸a˜o na amplitude
da tensa˜o na entrada na˜o inversora de AO1 entre
Vt min e Vt max. O valor de Vt min deve apresentar
Figura 5: Diagrama esquema´tico do circuito eletroˆnico que amplifica os sinais e modifica a sensibilidade da medic¸a˜o da
corrente para ca´lculo da impedaˆncia ele´trica.
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problemas de medic¸a˜o caso o valor de Ztmin seja
muito menor que R1. Nesse caso, e´ necessa´rio que o
valor de Vt seja amplificado. Contudo, por outro lado,
esta amplificac¸a˜o pode gerar n´ıveis de tensa˜o mais
elevados e uma poss´ıvel saturac¸a˜o do amplificador
quando o valor de Zt for mais elevado.
A soluc¸a˜o para este problema consiste em aplicar
uma transformac¸a˜o linear na tensa˜o de sa´ıda do di-
visor de tensa˜o. Dessa forma, a amplitude da tensa˜o
na sa´ıda do amplificador operacional AO2 deve ser
dada pela Equac¸a˜o (11)
Vout = AVt +B (11)
onde A e B sa˜o constantes a serem determinadas;
Vt e´ a amplitude da tensa˜o em Zt que varia entre
valores estabelecidos pela relac¸a˜o de R1 e Zt;
Vout e´ a amplitude da tensa˜o de sa´ıda resultante
de uma amplificac¸a˜o adequada dos valores extremos
de Vt.
A operac¸a˜o definida pela Equac¸a˜o 11 e´ feita por
um circuito composto pelos amplificadores operaci-
onais: AO1 que promove a multiplicac¸a˜o Avt e AO2
que executa a soma Avt + B. A teoria sobre am-
plificadores operacionais e suas configurac¸o˜es t´ıpicas
sa˜o apresentadas em [22].
A determinac¸a˜o de A e B e´ feita considerando os
extremos das faixas de tensa˜o previstas no projeto.
Assim se obte´m um sistema de equac¸o˜es lineares
dado em (12):
Vout min = AVt min +B
Vout max = AVt max +B
(12)
Os resistores R2 e R3 compo˜em um divisor de tensa˜o
que sa˜o definidos a partir do valor de B. O valor de
B e´ uma constante calculada pela Equac¸a˜o 13.
B = R4
R3 +R4Vin (13)
R4 e R5 sa˜o os resistores que definem o ganho do
amplificador operacional AO1 na configurac¸a˜o na˜o
inversora, dado pela Equac¸a˜o 14 e que fornecem a
componente Avt para o circuito somador.
A = 1 + R5
R4 (14)
4. Desenvolvimento do projeto e
metodologia
No projeto que foi desenvolvido neste trabalho foram
estabelecidos os seguintes paraˆmetros: vin = 28 Vpp,
Ztmin = 10 Ω, Ztmax = 100 kΩ, vout min = 0,3 Vpp
e vout max = 25,0 Vpp. A alimentac¸a˜o e´ sime´trica de
±18V e entre os terminais da fonte e o terra foram
usados capacitores de bypass de 100 nF.
A obtenc¸a˜o de vin foi feita a partir de um gerador
de func¸o˜es Tektronix AFG3021C. Na sa´ıda deste
gerador foi ligado um amplificador operacional na
configurac¸a˜o na˜o inversora que forneceu os 28 Vpp
O resistor R1 e´ de 15 kΩ e foi escolhido por se
tratar de um valor intermedia´rio da faixa de im-
pedaˆncias que o elemento a ser testado poderia
apresentar. Este crite´rio foi adotado pois pretende-
se utilizar o medidor para determinar impedaˆncias
de transdutores piezele´tricos de poteˆncia que apre-
sentam, em geral, variac¸o˜es de magnitude entre de-
zenas de Ω e dezenas de kΩ. Com isso, as tenso˜es
vin min e vin max sa˜o de 0,019 Vpp e 24,3 Vpp, res-
pectivamente. Resolvendo-se o sistema de equac¸o˜es
(12) obteve-se A = 1,02 e B = 0,28 V
A Tabela I apresenta os valores calculados a partir
das premissas do projeto. O circuito foi simulado,
constru´ıdo e calibrado antes da realizac¸a˜o dos testes.
Os testes foram realizados em transdutores pie-
zele´tricos de poteˆncia produzidos pela Beijing Cheng-
cheng Weiye Ultrasonic Science and Technology Co.
Ltda. Os transdutores possuem frequeˆncias de res-
sonaˆncia nos seus modos fundamentais em torno de
27 kHz, 28 kHz e 38 kHz e sera˜o denominados P1,
P2 e P3, respectivamente. As impedaˆncias desses
transdutores foram determinadas na faixa de 10 kHz
a 70 kHz usando-se um analisador de impedaˆncias
HP4294A, produzido pela Agilent. O analisador for-
nece as curvas do mo´dulo e da fase da impedaˆncia
em func¸a˜o da frequeˆncia que servira˜o de refereˆncia
para validac¸a˜o do sistema desenvolvido.
As medic¸o˜es da tensa˜o de entrada e sa´ıda foram
feitas por um mo´dulo digital NI USB51-32 da Na-
tional Instruments que realiza func¸o˜es de medic¸a˜o
de tensa˜o similares a de um oscilosco´pio. As confi-
gurac¸o˜es do mo´dulo digitalizador e do gerador de
func¸o˜es, assim como o controle da varredura dos
processos, foram feitas por um programa desenvol-
vido na plataforma LabView (National Instruments).
Este mesmo programa possui rotina para determinar
magnitude e fase da impedaˆncia. A Figura 6 mostra
um diagrama de blocos do sistema completo.
A interface com o usua´rio desenvolvida no Lab-
View e´ mostrada na Figura 7.
Os resultados sa˜o apresentados em gra´ficos com-
parativos contendo as curvas de magnitude e fase da
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Tabela 1: Valores das resisteˆncias dos resistores calculados (valores comerciais aproximados). Todos os resistores possuem
potencias nominais de 1/4 W e toleraˆncia de ±5%.
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
15kΩ 10kΩ 100Ω 10kΩ 150Ω 1kΩ 1kΩ 1kΩ 10kΩ
Figura 6: Diagrama de blocos do sistema completo.
impedaˆncia do sistema desenvolvido e do HP4294A.
Cada curva contem 1000 pontos.
5. Resultados e discusso˜es
Os resultados obtidos com os transdutores P1, P2 e
P3 sa˜o mostrados nas Figuras 8, 9 e 10, respectiva-
mente.
De acordo com o esperado, a tensa˜o no elemento
Zt pode ser medida numa faixa entre 0,019 e 24,3
Vpp e, com isso, determinar as impedaˆncias numa
faixa larga de valores. Este ponto representa uma
vantagem em relac¸a˜o ao circuito da Figura 1.Uma
tensa˜o de 28 Vpp aplicada ao circuito da Figura
1, considerando um resistor shunt com valores em
torno de uma centena de Ω, geraria elevadas deman-
das de poteˆncia.
A medic¸a˜o direta no divisor de tensa˜o com o
mo´dulo digital NI USB51-32 na˜o e´ via´vel quando
as tenso˜es medidas sa˜o inferiores a 150 mVpp, apro-
ximadamente. Dessa forma, e´ necessa´rio que seja
realizada uma elevac¸a˜o da tensa˜o a ser medida. Essa
Figura 7: Interface do sistema de medic¸o˜es gerenciado pelo LabView.
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Figura 8: (a) Mo´dulo da Impedaˆncia em func¸a˜o da frequeˆncia do transdutor P1. (b) Fase em func¸a˜o da frequeˆncia do
transdutor P1. Em ambos os gra´ficos os trac¸os azul e vermelho correspondem aos dados colhidos com o HP4292A e com
sistema desenvolvido.
Figura 9: (a) Mo´dulo da Impedaˆncia em func¸a˜o da frequeˆncia do transdutor P2. (b) Fase em func¸a˜o da frequeˆncia do
transdutor P2. Em ambos os gra´ficos os trac¸os azul e vermelho correspondem aos dados colhidos com o HP4292A e com
sistema desenvolvido.
Figura 10: (a) Mo´dulo da Impedaˆncia em func¸a˜o da frequeˆncia do transdutor P3. (b) Fase em func¸a˜o da frequeˆncia do
transdutor P3. Em ambos os gra´ficos os trac¸os azul e vermelho correspondem aos dados colhidos com o HP4292A e com
sistema desenvolvido.
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elevac¸a˜o foi desempenhada satisfatoriamente pelo
circuito desenvolvido. Portanto, a operac¸a˜o de trans-
formac¸a˜o linear proposta contribui para o alarga-
mento da faixa de valores do mo´dulo da impedaˆncia
a ser determinada.
Os resultados indicam que nos treˆs transdutores
piezele´tricos testados o sistema desenvolvido pode
medir magnitudes de impedaˆncias na faixa de de-
zenas de Ω a dezenas de kΩ, conforme proposto.
Da mesma forma, as fases entre -90° e 90° tambe´m
foram obtidas.
Os erros me´dios relativos da magnitude (ERZ)
e da fase (ERθ) calculados com as medic¸o˜es fei-
tas com o sistema desenvolvido sa˜o apresentados
na Tabela II. Notou-se que os erros apresentaram
uma tendeˆncia de crescimento com a frequeˆncia.
Em frequeˆncias mais elevadas os componentes do
circuito, especialmente os resistores com valores da
ordem de dezenas de kΩ passam a apresentar efeito
indutivo e, como consequeˆncia, progressivamente,
geram impreciso˜es nas medic¸o˜es nas frequeˆncias su-
periores. A utilizac¸a˜o de amplificadores operacionais
de uso comum, como o TL084, tambe´m acarreta na
reduc¸a˜o da resposta na faixa de frequeˆncias. Havia
inicialmente a pretensa˜o de estender a utilizac¸a˜o
deste medidor de impedaˆncias ate´ 100 kHz. Todavia,
devido ao aumento dos erros a faixa de utilizac¸a˜o
recomendada ficou com limite superior de 70 kHz.
Intrinsecamente, a determinac¸a˜o da impedaˆncia
ele´trica de transdutores piezele´tricos de alta poteˆncia
e´ bastante cr´ıtica e pode contribuir para o aumento
dos erros. Esses transdutores apresentam elevados
valores de fator de qualidade, Q, portanto, em certas
faixas de valores, pequenas diferenc¸as nas frequeˆncias
dos sistemas que produzira˜o as comparac¸o˜es dos va-
lores podem gerar erros de elevada magnitude.
Foi verificado que o algoritmo para determinac¸a˜o
do aˆngulo de fase entre dois sinais executado pelo
LabView, que emprega ferramentas pro´prias desse
software, apresenta deficieˆncias quando sinais com
pequena amplitude e apresentando distorc¸o˜es sa˜o
submetidos. Isto explica o aumento dos erros na
medic¸a˜o da fase nas proximidades das ressonaˆncias
dos transdutores (valores mı´nimos de impedaˆncia).
Tabela 2: Erros me´dios relativos da magnitude (ERZ) e
da fase (ERθ) dos transdutores P1, P2 e P3
P1 P2 P3
ERZ (%) 7,41 5,63 9,64
ERθ(%) 6,98 5,76 8,70
A medic¸a˜o de impedaˆncias em transdutores pie-
zele´tricos de poteˆncia e´ um procedimento bastante
cr´ıtico. Devido ao elevado fator Q que esses transdu-
tores apresentam, pequenas diferenc¸as de frequeˆncia
podem causar grandes discrepaˆncias entre os resul-
tados. A automatizac¸a˜o do sistema com o LabView
permite mudar os passos da varredura em frequeˆncia
e, assim, contribui para que os erros causados por
esse motivo fossem minimizados.
Uma das vantagens da configurac¸a˜o proposta e´ a
possibilidade de adequar a faixa de valores de im-
pedaˆncia medidos alterando-se os valores de alguns
resistores. Para tal, basta que se definam outros
limites de tensa˜o de sa´ıda e se refac¸am os ca´lculos
do sistema de equac¸o˜es (Equac¸a˜o 12). Tambe´m e´
poss´ıvel usar este sistema em aplicac¸o˜es de campo,
pois o gerador de func¸o˜es, na forma de equipamento,
utilizado neste trabalho pode ser substitu´ıdo por um
circuito integrado que realize a operac¸a˜o. A fonte de
alimentac¸a˜o do sistema tambe´m pode ser substitu´ıda
por baterias, uma vez que a corrente consumida e´
da ordem de dezenas de mA.
6. Concluso˜es
Foi apresentado um sistema para determinac¸a˜o de
magnitude e fase da impedaˆncia ele´trica de trans-
dutores piezele´tricos. O artif´ıcio utilizado para su-
perar dificuldades de medic¸a˜o de valores extremos
mostrou-se satisfato´rio em termos comparativos com
os resultados obtidos com um analisador de im-
pedaˆncias comercial. A forma com que o projeto
foi desenvolvido pode ser replicada para outras
faixas de valores de magnitude da impedaˆncia e
outras frequeˆncias. Para tal, basta estabelecer os
paraˆmetros e utilizar componentes semicondutores
adequados para operac¸o˜es nas faixas de frequeˆncia
e impedaˆncias ele´tricas consideradas.
Em relac¸a˜o aos custos, o mo´dulo digital, a licenc¸a
do software (LabView) e os componentes utiliza-
dos no circuito totalizam, aproximadamente, 3000
do´lares. No entanto, este valor pode ser amortizado
pois o mo´dulo digital e o software podem ser parti-
lhados na automatizac¸a˜o de outros experimentos de
um laborato´rio de f´ısica. Sendo assim, comparado
ao valor de um analisador de impedaˆncias comercial
(um HP4294A) que e´ de aproximadamente 45000
do´lares, pode-se dizer que o custo do dispositivo e´
muito baixo.
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Ha´ possibilidades de aperfeic¸oamento do sistema
com o uso de resistores de precisa˜o e amplificadores
operacionais que respondam em frequeˆncias mais ele-
vadas. Com a inserc¸a˜o desses componentes espera-se
produzir sens´ıvel melhoria na precisa˜o, principal-
mente nas frequeˆncias superiores a 70 kHz, em que
a taxa de erro na curva de fase foi maior.
Embora os testes tenham sido realizados em trans-
dutores piezele´tricos, o sistema apresentado pode
ser empregado para a pra´tica de aulas experimen-
tais de Fisica IV em que se aborda a ana´lise de
circuitos em correntes alternadas com componentes
resistivos e reativos e circuitos ressonantes. Por ser
automatizada, a configurac¸a˜o proposta permite que
experimentos, como o proposto em [23], possam ser
reproduzidos com maior celeridade e dinamismo na
obtenc¸a˜o de dados.
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